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ZESPOL. LABORATORIOW BADAWCZYCH I WZORCUJACYCH GIG
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W skiad Zespotu Laboratoriow
Badawczych i Wzorcujgcych GIG
wchodzq nastepujgce Laboratoria:

, Slgskie Centrum Radiometrii
Srodowiskowej im. Marii Goeppert
Mayer (BCR)

Laboratorium Samozapalnosci
Wegla (BD-3)

Laboratorium Lin
i Urzqdzen Szybowych (BL-1)

Laboratorium Badar Urzgdzen
Mechanicznych (BL-2)

Laboratorium Akustyki Technicznej
(BR-1)

Laboratorium Geomechaniki
Gorniczej (BT-2)

Laboratorium Pomiaréw Zapylenia
Powietrza (KD-2.2)

Laboratorium Badav Materiatow
Wybuchowych
i Zapalnikow Elektrycznych (KD-
31)

Laboratorium Systemow
i Zabezpieczen
Przeciwwybuchowych oraz
Eksplozymetrii (KD-4.2)

LABORATORIUM SYSTEMOW I ZABEZPIECZEN
PRZECIWWYBUCHOWYCH ORAZ EKSPLOZYMETRII

Mikotow, dnia 12.02.2018r.
Sprawozdanie z badan nr KD-4.2/8450-2/2018

Egz. nr 4

SAVIO PW-936 — czujniki LPG oraz gazu ziemnego
Producent
ELMAK ul. Morgowa 81, 35-323 Rzeszow

Kontakt z Laboratorium
sporzgdzajgcym sprawozdanie:
tel.: 32 3246 556
Jax: 323224 931

e-mail: ghaluza@gig.eii

ZLGIG/PS-07 — zaf. nr 1, wyd. 7, wazne od 07.03.2016 7.
Strona tytulowa sprawozdania z badan

Zamawiajgcy: KD-4

Numer zamoéwienia: L.dz. KD-4/2337/17/750/DW/ 8450 inz. DW T-6315Z

Numer komputerowy pracy w GIG: 572 1544 6-240

Sprawozdanie sporzadzik:

prawozdanie autoryzowal:

LEOUN L

(podpis autoryzujacego)

(podpis sporzadzajacego)




KD-4.2/8450-2/2018

Opis: obiekt badan; prébka
Czujniki LPG oraz gazu ziemnego SAVIO PW-936. Dostarczono po trzy przyrzady z kazdego typu. Ze wzgledu na brak

mumerdéw fabrycznych urzgdzenia trwale oznakowano numerem przyjecia oraz poszezegolnymi literami alfabetu d, e, £.

Wymienione w tabeli protokély z badan stanowia nierozlaczng czes$é sprawozdania
/Protokol posiadajacy w oznaczeniu ,,*” zawiera badanie wykonane poza akredytacja/

Badanie Stron
PN-EN 50194-1:2009
* KD-50194-1-02 Kondycjonowanie wylaczonego przyrzadu wg pkt 5.3.2 1
KD-50194-1-04  Dokladno$¢ dzialania uldaddw alarmowych. Bezposrednie podawanie gazu. wg | 2
pkt5.3.4 :
Dokumentacja fotograficzna obiektu badari nr 8450-2 1
Razem stron 4

Data rozpoczgcia badan: 22.01.2017
Data zakonczenia badan: 12.02.2018

KONIEC

Uwagi: Wynik przeprowadzonych badan: pozytywny.

Rozdzielnik:
Egz.orl- aa
Egz. or . %..... - zamawiajacy

- Laboratorium nie pobiera probek. Przedstawiana niepewno$é wyniku pomiardw nie uwzglednia etapu pobierania probek.

- Identyfikacja obiektu badan (probki) nastepuje w oparciu o deklaracje zlecajacego badanie.

- Wyniki badari odnosza si¢ wylgcznie do obicktu badan {probki) dostarczonego do badan. Niniejsze sprawozdanie moze byé powiclane tylko w calodei.
Qdstgpstwo od tej zasady wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Systemdw 1 Zabezpieczen Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii.

~ Badania w Laboratorium moga by¢ badaniami uszkadzajgeymi obiekt. Obiekt po badaniach nie nadaje si¢ do bezposredniego uzytkowania.
KD-4.2/ZLGIG/18-07 — zal. nr 1.1; waZne od 01.2015
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